
Köszönjük, hogy megvásárolta a B.Well WI-911 típusú szájzuhanyt! A készülék segítséget 
nyújt a fogközök tisztításában és a foglepedék eltávolításában. Megakadályozza a 
fogkőképződést, és tökéletes megoldást nyújt a fogszuvasodás és a fogínybetegségek 
kialakulásának megelőzésére. A WI-911 szájzuhany egy kisméretű szájápoló készülék 
olyan személyek számára, akiknek a szájában fogászati híd, implantátum, korona vagy 
fogszabályzó van. A szájzuhany a fogíny masszírozására is alkalmazható, ami javítja 
a vérkeringést és elősegíti a fogíny gyógyulását. A készülék maximális hatékonyságát 
három üzemmód biztosítja.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne használja az alábbi oldatokat a szájzuhanyhoz:
Szuszpendált (lebegő) részecskéket tartalmazó szerek és oldatok (főzetek, 
szuszpenziók, infúziók stb.). Az ilyen részecskék eltömődést okozhatnak a 
szívócsőben és a szórófejben Olajtartalmú oldatok. Az olaj szerves oldószer, 
amely erodáló hatást fejthet ki a szívócsőre és a készülék alkatrészeire.

Fertőtlenítő oldatok (kálium-permanganát, miramisztin és egyéb antiszeptikus szerek).

Szokványos szájöblítő oldatok.

Sóoldatok, fogkrém vagy kémiai anyagok.

Szájzuhanyhoz használható:
Tiszta langyos (legfeljebb 40 °C-os) víz. Ha a lakóhelyén rossz minőségű a csapvíz, 
használjon szűrt vizet.

Szájzuhannyal használatos speciális öblítőfolyadékok (mindig meghatározott 
arányban vízzel keverve. A javasolt keverési arányokat lásd az öblítőfolyadék 
gyártója által biztosított használati útmutatóban).

VIGYÁZAT! Ha a szájzuhanyhoz speciális oldatot használ, mindenképpen tisztítsa 
meg használat után a készüléket friss langyos vízzel: töltse fel vízzel a víztartályt, 
és még egyszer öblítse át a készüléket úgy, hogy a szórófejen keresztül engedi le 
a vizet belőle. Szigorúan tartsa be a megengedett oldatok lejárati idejét. Soha ne 
használjon lejárt oldatot!

VIGYÁZAT!
A készülék beépített akkumulátorral működik. Tilos a készüléket tűzbe 
dobni, hevíteni, tölteni, illetve magas hőmérsékletű helyen használni 
vagy hagyni!
Never use the adapter with damaged cord or power plug.

 ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Ne használja fürdőszobában vagy zuhanyzóban a készüléket a 
töltőadapterrel. A töltőadaptert ne hagyja és ne tartsa olyan helyen, 
ahol beleeshet vagy belekerülhet fürdőkádba, mosdókagylóba vagy 
vécécsészébe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a szájzuhany vízbe esik, ne próbálja kézzel kivenni – előtte húzza 
ki az elektromos hálózatból.
A szájzuhanyt ne merítse vízbe!
Soha ne használja a készüléket károsodott töltőadapterrel, vagy ha 
a tápkábel túl lazán csatlakozik az elektromos csatlakozóaljzathoz. 
Ez áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt soha ne törje vagy hajlítsa meg, és ne húzza vagy csavarja 
túl nagy erővel! A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat, és ne helyezze 
azt ilyen tárgyak közé! Ez áramütést vagy tüzet okozhat. A töltőadaptert 
ne merítse vízbe és soha ne mossa vízzel! Ez áramütést vagy 
rövidzárlatot okozhat.
Az adapter dugaszát soha ne vizes kézzel dugja be / húzza ki! Ez áramütést 
okozhat.
A készüléket gyermekektől elzárva tárolja. E szabály betartásának 
elmulasztása balesetekhez és veszélyes helyzetekhez vezethet, például 
a készülék tartozékait vagy levehető alkatrészeit gyermekek véletlenül 
lenyelhetik.
A karbantartás idejére a töltőt húzza ki a hálózati elektromos aljzatból. 
Ennek elmulasztása áramütéshez vezethet.
Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati elektromos dugaszt és a 
töltőadaptert annak érdekében, hogy ne kerüljön azokba por. E szabály 
betartásának elmulasztása esetén tűz keletkezhet a szigetelésnek 
a pára és a felhalmozódott por okozta károsodása miatt.
Minden esetben ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő névleges 
feszültséggel rendelkező áramforrással működik-e. E szabály 
betartásának elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Soha ne módosítsa, ne szedje szét és ne javítsa saját kezűleg a 
készüléket! Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Ha javítás 
(például akkumulátorcsere) szükséges, forduljon a B.Well felhatalmazott 
szervizközpontjához.
Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet és darabokra törhet 
(pl. mosdókagylón)!
Ne használja a készüléket, ha a szórófeje hiányzik!
Ne használjon a hálózati áramforráshoz csatlakoztatott készüléket!

FIGYELMEZTETÉS:
A készüléket ne használják gyermekek és olyan egyének, akik nem tudják azt 
működtetni, vagy akiknek a szájüregi érzékelése gyenge. E szabály betartásának 
elmulasztása sérüléshez vezethet.

A lenyelés veszélye miatt a szórófejeket gyermekektől elzárva kell tárolni.

A készülék kizárólag a szájüreg tisztítására használható. A szem, orr, fül vagy 
torok felé irányított vízsugár súlyos sérülést okozhat. A készülék használat előtt 
mindenképpen forduljon fogorvoshoz, ha fogászati kezelés alatt áll, vagy súlyos 
fogínysorvadása van.

A szájzuhany semmiképpen nem használható fogfájás vagy fogínyfájdalom esetén. 
Kérjen tanácsot fogorvosától.

A készülék használata közben a szórófejet ne nyomja neki túlságosan a fogaihoz 
vagy a fogínyéhez, mert sérülést okozhat. A tartályba soha ne öntsön 40 °C-osnál 
melegebb vizet.

A hálózati csatlakozóaljzatból a töltőadaptert mindig a dugaszánál, és ne a 
zsinórjánál fogva húzza ki. A szabály betartásának elmulasztása áramütéshez, 
rövidzárlathoz vagy tűzhöz vezethet.

A készüléket tartsa tisztán, és a szájtisztításhoz kizárólag friss, langyos csapvizet 
használjon. Bizonyos típusú folyadékok kárt okozhatnak a készülékben. Ezért soha 
ne használjon a szájzuhanyhoz a tiltólistán szereplő folyadékot.

Használat után ne felejtse el leengedni a vizet a tartályból, majd működtesse 
a készüléket 2-3 másodpercen keresztül addig, amíg már nem jelenik meg víz. 
Az egészségügyi és higiéniai szabályok betartásának elmulasztása az egészségre 
ártalmas gombák és baktériumok elszaporodásához vezethet. Emiatt kellemetlen 
szagok és egészségügyi problémák is kialakulhatnak.

A készüléket gyermekek és csökkent fi zikai, érzékelési vagy szellemi képességű, 
illetve nem kellően tapasztalt személyek kizárólag abban az esetben 
használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, és pontos 
utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. Gondoskodjon arról, 
hogy gyermekek játék céljából ne férjenek hozzá a készülékhez.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A WI-911 típusú szájzuhanyt és tartozékait az alábbiak megelőzésére szánták:

fogínyvérzés, fogszuvasodás, fogínybetegségek, fogínygyulladás, 
fogimplantátummal összefüggő kórképek; gyógyszeres szájzuhany és a 
szájnyálkahártya masszírozása;

fogszabályozók hatékony tisztítására, valamint a szájüreg és a fogközök ápolására.

A készülék magáncélú használatra szolgál.

3. A KÉSZLET TARTALMA
1. Szájzuhany

2. 2 db standard szórófej

3. Víztartály

4. Töltő (adapter)

5. Akkumulátorkészlet

6. Üzemeltetési útmutató

7. Jótállási jegy

8. Doboz

Megjegyzés: A vásárláskor nedvesség lehet a víztartályban vagy a szívócsőben. Ez a
termék teszteléséhez használt desztillált vízből származik, és ártalmatlan az emberre.

STANDARD SZÓRÓFEJEK a WI-911 szájzuhanyhoz

A fogközök megtisztítása a 
baktériumoktól és az ételmaradékoktól. 
A fogíny hatékony masszírozása. 
Alkalmas foghidak, implantátumok, 
koronák és fogszabályzók tisztítására.

Javasolt a szórófej cseréje 6 havonta.

4. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA

Szórófej-
kiengedő gomb

Víztartály

Víztartály kupakja

Be-/kikapcsoló 
gomb

Üzemmódváltó 
gomb

Üzemmódjelzők

Töltő aljzatának 
védőkupakja

Üzemmódváltó gomb

Normal (normál)

Soft (enyhe)

Pulse (lüktető) / 
töltésjelző СН

Vezérlőgombok

Szórófej

Termékazonosító 
gyűrű

Szívócső

Szűrő

A készülék be-/kikapcsolásához nyomja be az On/Off (Be/Ki) gombot. Nyomja 
meg a Mode (Üzemmód) gombot a kívánt vízsugárerősség (normál, enyhe, lüktető) 
kiválasztásához. A kiválasztott üzemmód megjelenik az üzemmódjelzőn. Ha másik 
üzemmódot szeretne használni, addig nyomja az üzemmódváltó gombot, amíg az a 
kívánt beállításra nem vált. Az üzemmódváltó gomb megnyomásával átválthat normál 
üzemmódról enyhére, illetve lüktetőre.

Üzemmód és jelzője
1. Üzemmódváltó gomb (a megnyomásával módosul a vízsugár ereje és a megfelelő 

üzemmódjelző fény kigyullad).

2. Normál – hatékony szájtisztítás.

3. Enyhe – érzékeny fogak és fogíny kíméletes tisztítása.

4. Lüktető – fogíny tisztítása és masszírozása.

Megjegyzés: A készülék első használatakor az On/Off gomb megnyomásával 
kapcsolja be a készüléket, majd próbálja ki mindegyik üzemmódban a vízsugár 
erősségét vízzel megtöltött tartállyal.

5. A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE
1. Dugja be az adapter zsinórját a szájzuhany töltőaljzatába, majd az adaptert 

csatlakoztassa elektromos hálózati csatlakozóaljzathoz (győződjön meg arról, 
hogy a szájzuhany csatlakozóaljzatában nincs nedvesség).

2. A СН jelző villogni fog, amíg a szájzuhany tölt; miután a készülék feltöltése 
befejeződött, a СН jelző folyamatosan világítani fog.

3. A töltés befejeződése után a töltőaljzatra tegye rá a kupakot.

Megjegyzés: Ha a СН jelző továbbra is villog az eljárás közben és után, ez azt 
jelenti, hogy a szájzuhany akkumulátorát fel kell tölteni. Az akkumulátor teljes 
feltöltése nagyjából 8 órát vesz igénybe.

6. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Csatlakoztassa a szórófejet a fő egység 

megfelelő csatlakozóaljzatához. A szórófej 
leválasztásához nyomja meg a szórófej-
kiengedő gombot, és húzza felfelé a 
szórófejet.

2. Töltse fel vízzel a tartályt az alábbi 
javasolt módszerek egyikével:

Vegye ki a víztartályt, közben tartsa függőlegesen a fő egységet. 
Töltse fel a tartályt legfeljebb 40 °С-os vízzel, majd helyezze 
vissza a készülékbe.

Nyissa fel a víztartály kupakját, tartsa 
vízszintesen a fő egységet, majd töltse 
fel a tartályt legfeljebb 40 °С-os vízzel. 
Csukja le a kupakot, és győződjön meg 

arról, hogy szorosan zár. 

VIGYÁZAT!  Soha ne használja a vízzel feltöltött szájzuhanyt a szórófej nélkül; 
ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
Mindig kizárólag friss csapvizet használjon.

Soha ne öntsön bele a használati útmutató elején (1. pont: Biztonsági 
óvintézkedések) megadott tiltólistán szereplő oldatot.

A problémamentes működés biztosítása érdekében a szájzuhanyt kapcsolja ki arra 
az időre, amíg a tartályt feltölti vízzel.

Ne működtesse a készüléket víz nélkül, kivéve akkor, amikor használat után 
kiüríti az esetlegesen benne maradt vizet. A készülék víz nélküli működtetése 
meghibásodáshoz vezethet.

3. A kapcsológomb megnyomása előtt vegye a szórófejet a szájába. Hajoljon a 
mosdókagyló fölé, és tartsa a készüléket függőlegesen, miközben a szórófejet a 
fogaira irányítja. Szájzuhanyzás közben kissé zárja össze az ajkait, hogy megelőzze 
a kifröccsenést.

4. A készülék elkezd működni az előre kiválasztott üzemmódban. Használat közben 
az üzemmódváltó gomb megnyomásával átválthat másik üzemmódra. Teljesen 
feltöltött víztartállyal a készülék 40–60 másodpercig használható. Kicsit nyissa 
ki a száját, hogy a víz kifolyhasson.

5. Irányítsa a vízsugarat a lehető leginkább merőlegesen a fogközökre vagy a 
fogínysáncra (a fog nyaka körüli fogínyre). Lassan haladjon végig a vízsugárral 
a fogain. Különösen fi gyeljen a fogai közötti rések és a fogszabályzó körüli terület 
megtisztítására. A jobb eredmény érdekében kezdje a tisztítást az őrlőfogaival 
(hátsó fogaival), majd fokozatosan haladjon az elülső fogai felé. A fogíny mentén 
haladjon, és a fogközök körül álljon meg. Folytassa addig, amíg a fogai körüli és 
közötti összes területet teljesen meg nem tisztította. Soha ne felejtse el, hogy 
a szájzuhanyzás nem helyettesíti a fogmosást. Étkezés után legalább öt percig 
mossa a fogát vagy műfogsorát, utána használja ezt a készüléket.

6. Használat után az On/Off gomb megnyomásával a szájzuhanyt kapcsolja ki, majd 
vegye ki a szájából.

7. HASZNÁLAT UTÁN
1. A szájzuhany 

szórófejének levétele 
nélkül nyissa fel a 
víztartály kupakját 
vagy vegye ki a 
tartályt, majd engedje 
le belőle a vizet.

2. Néhány másodpercre kapcsolja be a készüléket, hogy a benne maradt vizet leengedje.

3. Törölje meg a szájzuhanyt száraz törlőkendővel.

  MEGJEGYZÉS:
A készülékben maradt vizet mindig engedje le. Ezzel megelőzheti a szennyeződést 
és a készülékben maradt vízben a baktériumok elszaporodását.

Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, ne felejtse el kitörölni és 
megszárítani azt, mielőtt elteszi.

8. TISZTÍTÁS

Tisztítás
Kapcsolja ki a készüléket, majd válassza le róla a víztartályt és a szórófejet. Mosáskor 
soha ne használjon 50 °С-nál melegebb vizet.
A készülék tisztításához kizárólag vizet vagy pH-semleges tisztítószereket használjon. 
A tisztításhoz soha ne használjon marószódát vagy dörzsölő hatású szereket, mert azok 
kárt okozhatnak a készülékben.

Fő egység
Egy kendővel tisztítsa meg a fő egységet. Folyékony szappannal vagy vízzel mossa le 
a nehezen hozzáférhető szennyeződéseket. Kizárólag pH-semleges tisztítószereket 
használjon. 
Soha ne használjon maró hatású vagy dörzsölő hatású anyagokat (pl. ecetet vagy 
vízkőoldót), mivel azok kárt okozhatnak a készülékben.

A fő egységet soha ne merítse vízbe.

Miután lemosta, egy kendővel törölje szárazra a fő egységet.

Víztartály
A tartályt öblítse le vízzel.

A tisztítás után engedje le a vizet a tartályból.

Ha egy hétig vagy ennél hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, kívül-
belül szárítsa meg a tartályt.

A tisztításhoz kizárólag enyhe, pH-semleges tisztítószereket használjon.

Szórófej
Öblítse le vízzel, majd törölje meg egy puha kendővel.

Javasolt a szórófej cseréje 3-6 havonta.

Szívócső
Öblítse le vízzel, majd törölje meg egy puha törlőkendővel.

Ne hajlítsa meg, ne húzza és ne csavarja meg.

9. LEHETSÉGES PROBLÉMÁK
Probléma Probléma oka Megoldás

A szájzuhany nem 
működik

Ön most vásárolta a készüléket 
vagy nem használta azt több mint 
3 hónapja

Töltse az akkumulátort 8 órán 
keresztül

A szájzuhany csak 
néhány percig 
használható még 
feltöltés után is

Az akkumulátor élettartama 
hamarosan lejár Forduljon a szervizközponthoz

Az akkumulátor nincs kellően 
feltöltve

Töltse az akkumulátort 8 órán 
keresztül

Alacsony víznyomás

A szórófej eltömődött Cserélje ki a szórófejet

A szórófej eldeformálódott Cserélje ki a szórófejet

A szűrő eltömődött Tisztítsa meg a szűrőt

Nem jön víz a 
szórófejből

A víztartály üres Öntsön vizet a tartályba

A készüléket helytelen pozícióban 
tartja

Használat közben a fő egységet tartsa 
függőlegesen

10. AZ AKKUMULÁTOR ÉS A KÉSZÜLÉK
ÁRTALMATLANÍTÁSA

A készülék működési élettartamának lejárta után, az ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle 
az akkumulátort. Ne felejtse el védeni a szemét és a kezét az akkumulátor eltávolítása 
közben. Az akkumulátort és a fő elektronikus egységet külön-külön ártalmatlanítsa. 
Ha kérdése van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell kivenni az akkumulátort az 
elektronikai egységből, forduljon a szervizközponthoz vagy hívja a segélyvonalat.

Környezetvédelem és újrahasznosítás:
A készülék lítiumion-akkumulátorral működik. Az akkumulátort mindenképpen adja 
le hivatalosan kijelölt gyűjtőhelyen, ha van ilyen az Ön lakóhelye szerinti országban. 
Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátorokat a készülék további használata 
céljából. Az akkumulátorokat kizárólag felhatalmazott szervizközpontban cseréltesse ki. 
A készüléket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, nem szabad 
azt háztartási hulladékgyűjtőbe dobni.

11. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Akkumulátor feltöltési ideje: ≈ 8 óra
Akkumulátor hasznos élettartama: max. 1000 ciklus (feltöltés/lemerülés)
Akkumulátor típusa: Li-ion
Működési időtartam egy feltöltéssel: kb. 70 perc
Névleges feszültség: 100–240 V, 50/60 Hz
Töltő (adapter): 5.0 V 600 mA
Méretek 55 × 195 × 70 mm
(szélesség × magasság × mélység):
Súly: fő egység: 253 g,

töltő (adapter): 65 g
Víztartály űrtartalma: 150 ml
Működési idő tele tartállyal: 40–60 másodperc üzemmódtól 

 függően
Vízlökések gyakorisága: 1600 lökés percenként
Minimális/maximális sugárnyomás: 275–620 kPa
Automatikus kikapcsolás: 2 percig tartó működés után
Tárolási feltételek: -10 °С – +40 °С,

Relatív páratartalom: max. 85%
Használati feltételek: 0 °С – 40 °С

Relatív páratartalom: max. 85%
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, és ne érje ütés. A készüléket magas 
hőmérséklettől távol, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

12.  A CSOMAGOLÁSON ÉS A CÍMKÉKEN
FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA 
EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

GYÁRTÓ NEVE

CIKKSZÁM

GYÁRTÁSI SZÁM

SOROZATSZÁM

II. OSZTÁLYBA SOROLT KÉSZÜLÉK

ÁRTALMATLANÍTÁS SZELEKTÍV 
GYŰJTÉSHEZ

CE-JELÖLÉS

BURKOLAT BEHATOLÁS ELLENI VÉDEL-
MI BESOROLÁSA
HŐMÉRSÉKLET ÜZEMI ÁLLAPOTBAN: 
0 ˚C – 40 ˚C

HŐMÉRSÉKLET TÁROLÁSI 
ÁLLAPOTBAN: 10 °C – 40 °C

40
0

-10
40

A készülék gyártásának dátumát a címkéjén feltüntetett sorozatszám (SN) tartalmazza: 
az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évét jelöli.

13. ALKALMAZOTT SZABVÁNY
A fenti készülék benyújtott mintáját CE-jelölés szempontjából, az európai irányelvnek és 
a következő szabványoknak megfelelően tesztelték: 

a kisfeszültségű elektromos berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv 

az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv.

14. JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A jótállás időtartama a vásárlás dátumától számított 2 év a készülékre, illetve 6 hónap 
a standard szórófejekre. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat 
okozta károkra. A jótállási időszak alatt feltárt gyártási hiba esetén a hibás készüléket 
megjavítják, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélik. A jótállás nem terjed ki a kopásnak 
kitett alkatrészekre és a fogyóeszközökre, valamint az elemekre, a táskákra és a termék 
csomagolására.
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