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үүсэх боломжтой. Өтгөрөлт үүссэн тохиолдолд агаарын хоолойг утагчаас салгаж даралтыг асаан агаарын хоолойг шингэн арилтал хатаана.
 АНХААРУУЛГА!  Агаарын хоолойд шингэн, өтгөрөлт үлдсэн бол хоолойг хадгалж болохгүй. Энэ нь бактерийн халдварт хүргэж болно. 
Бүтээгдэхүүнийг цахилгаан залгуураас салгана. Эмчилгээг дууссаны дараа буцалсан халуун усыг өрөөний температурт хүртэл хөргөж амаа 
зайлна. Хэрвээ маск хэрэглэсэн бол нүд болон нүүрээ усаар угаана.

 АНХААРУУЛГА!  Бүтээгдэхүүн нь завсарлагагүйгээр 30 минутын турш ажиллах боломжтой. Түүний дараа 30 минут хөргөх хэрэгтэй.

8. АГААРЫН ШҮҮЛТҮҮРИЙГ СОЛИХ
Агаарын шүүлтүүрийг механик гэмтэл эсвэл ихээр бохирдсон үед солих хэрэгтэй.
Хэвийн хэрэглээний үед агаарын шүүлтүүрийг ойролцоогоор 500 цаг эсвэл 1 жил ашигласны дараа солино. 
Агаарын шүүлтүүрийг хааяа (10-12 эмчилгээний дараа) шалгаж байхыг зөвлөж байна.Мөн хэрвээ шүүлтүүр саарал/хүрэн өнгөтэй болсон 
эсвэл чийг татсан байвал түүнийг солих хэрэгтэй.

1.	Агаарын шүүлтүүрийн тагийг цагийн зүүний эсрэг эргүүлнэ (зөвхөн PRO-115 тохиолдолд).
2.	Дээшээ эргүүлснээр бүтээгдэхүүнээс агаарын шүүлтүүрийн камерыг салгана.
3.	Агаарын шүүлтүүрийг салгаж (жишээ нь, чимхүүр ашиглан) шинийг байршуулна.
4.	Агаарын шүүлтүүрийн камерыг буцаан байршуулна.
5.	Тагийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж тогтооно (зөвхөн PRO-115 тохиолдолд).
 АНХААРУУЛГА!  Бохир шүүлтүүр эсвэл өөр материалаар хийсэн шүүлтүүр, жишээ нь даавуу, ашиглах нь бүтээгдэхүүнийг эвдрэлд 
хүргэнэ. 

Зөвхөн B.Well компанийн жинхэнэ шүүлтүүрийг энэхүү багажид ашиглаарай.
	 Хэрвээ шүүлтүүр байхгүй бол бүтээгдэхүүнийг асааж болохгүй.
	 Шүүлтүүрийг угаах, цэвэрлэхийг оролдох хэрэггүй. Хэрвээ шүүлтүүр норсон бол түүнийг солино.
	 Бүтээгдэхүүн ажиллаж байх үед шүүлтүүрийг сольж болохгүй.
	 Агаарын шүүлтүүрийн тагийг бөглөрөхөөс сэргийлэн түүнийг байнга угааж байна уу.

 АНХААРУУЛГА!  Агаарын шүүлтүүрийг хэзээ ч угааж, цэвэрлэж болохгүй.

9. ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРЧИЛГАА БА ХАДГАЛАЛТ
Бүтээгдэхүүн болон бүрдэл хэсгийг цэвэрлэх
Бүтээгдэхүүнийг зөөлөн, хуурай алчуураар цэвэрлэх ба цэвэрлэгээний шингэн ашиглаж болохгүй.

 АНХААРУУЛГА!  Бүтээгдэхүүнийг цэвэрлэх үед дотоод хэсгүүд норохгүй байх болон цахилгаан сүлжээнээс салсан эсэхийг анхаарна уу. 
Бүрдэл хэсгийг цэвэрлэх, ариутгахад зааврыг сайтар дагана. Учир нь энэ нь бүтээгдэхүүний хэвийн ажиллагаа, эмчилгээний үр дүнд чухал юм.

 АНХААРУУЛГА!  Бүтээгдэхүүнийг ашиглаж эхлэхийн өмнө болон ашигласны дараа бүрт бүрдэл хэсгүүдэд дараах зааврын дагуу 
ажилбар хийнэ:  
	 Утагчийг нээж тагийг цагийн зүүний эсрэг зүгт эргүүлж диффузорыг авч эмийн үлдэгдлийг асгана.
	 Утагчийн бүх бүрдэл хэсгийг угааж соруул болон хамрын цоргыг усаар угааж түүний дараа буцалсан усанд хийж 5 минут байлгана.
	 Утагчийг угсран агаарын хоолойд холбоно. Бүтээгдэхүүнийг асааж 10-15 минут ажиллуулна. Эсвэл хэсгүүдийг цэвэр алчуур дээр 
байршуулан хатаана.

	 Маск болон агаарын хоолойг бүлээн усаар угаана. Маск болон агаарын хоолойг буцалгаж, уураар цэвэрлэж болохгүй.

Ариутгал:  
	 Хүйтэн ариутгагч шингэнийг үйлдвэрлэгчийн өгсөн зааврын дагуу ашиглана. 
	 Гараа угааж бүтээгдэхүүний хэсгүүдийг ариутгагч шингэнээс гаргаж авна. Бүлээн усаар угааж алчуур дээр байршуулан хатаана.
	 Ариутгасан хэсгүүдийг алчуураар арчиж болохгүй ба сэнс, богино долгионы шарах зуух эсвэл бусад ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ашиглан 
хатааж болохгүй. Хэсгүүдийн нойтон гадна хэсгийг цэвэр хуурай даавуугаар арчиж болно.

 АНХААРУУЛГА!  Халдвар тарахаас зайлсхийх үүднээс бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ариутгалыг анх удаа хэрэглэхийн өмнө болон 
ашигласны дараа бүрт хийнэ. Зөвхөн эмчийн бичиж өгсөн эмийг ашиглах ба зааврыг сайтар дагана уу.

Бүтээгдэхүүнийг задлахыг хориглоно. Энэхүү төрлийн засварыг зөвхөн B.Well компанийн санал болгосон үйлчилгээний төвөөр гүйцэтгүүлнэ.

 ТАЙЛБАР: Ашиглалтаас шалтгаалан B.Well шүршигчийг 6-12 сар тутамд сольж байхыг зөвлөж байна.
Удаан хугацаанд ашиглаагүй тохиолдолд үтагчийг солих хэрэгтэй. Учир нь тэр гэмтсэн, диффузор нь хуурай эм, тоосоор битүүрсэн байх 
магадлалтай. Зөвхөн B.Well жинхэнэ утагчийг ашиглаарай.

Арчилгаа ба хадгалалт
Бүтээгдэхүүнийг хангалттай удаан хугацаанд ашиглахын тулд дараах заалтуудыг дагах хэрэгтэй: 

	 Бүтээгдэхүүнийг хэт халуун эсвэл хүйтэн, чийгтэй эсвэл нарны шууд тусгалтай газар хадгалахгүй байх; 
	 Агаарын хоолойг нугалж, ороож болохгүй.

Хадгалалтын температур болон чийг, бүтээгдэхүүн ашиглалтын талаар 12 дугаар заалт “Техникийн тодорхойлолт”-аас харна уу. Багаж болон 
ашиглаж байсан хэсэг бүрийн устгалыг тухайн газрын зохицуулалтын арга хэмжээний дагуу гүйцэтгэнэ.

10. УСТГАЛ
Бүтээгдэхүүнийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэмжээний дагуу устгах ба бусад ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт хаяж болохгүй. 
Бүтээгдэхүүнийг устгахын тулд  мэргэшсэн байгууллагад хандах шаардлагатай ба тухайн байгууллага нь МУ-ын хууль журмын дагуу авсан 
устгал хийх зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай.

11. БОЛОМЖИТ ЭВДРЭЛИЙН ХҮСНЭГТ
Бүтээгдэхүүнийг ашиглах болон / эсвэл арчлахтай холбоотой асуулт байвал эрх бүхий үйлчилгээний төвд хандана уу. 
Аливаа эвдрэл үүссэн тохиолдолд хүснэгттэй сайтар танилцан засварлахыг хичээгээрэй.

Асуудал Шийдэл

Бүтээгдэхүүн асахгүй байна 1. Бүтээгдэхүүний цахилгаан сүлжээнд сайтар холбогдсон эсэхийг шалгах
2. Бүтээгдэхүүний ажиллах хугацаа (30 минут ажиллах, 30 минут унтраах)-ны нөхцөл зааврын дагуу байгаа 

эсэхийг шалгах.
3. Агаарын хоолойн төгсгөлүүд багажид болон шүршигчид сайтар холбогдсон эсэхийг шалгах.
4. Утлагын хэсэгт шаардлагатай хэмжээний эм бэлдмэл (хамгийн ихдээ 8 мл) хийсэн эсэхийг шалгах. Утагчийн 

диффузор бөглөрсөн эсэхийг шалгах.

Бүтээгдэхүүний утлагын 
хэсэг ажиллахгүй байна 
эсвэл уталт сул байна

Хэрвээ бүтээгдэхүүн зөв ажиллаж эхлээгүй бол эрх бүхий үйлчилгээний төвд хандана уу.

Үйлчилгээ ба засвар 
Хэрвээ бүтээглэхүүн ажиллахгүй бол эрх бүхий үйлчилгээний төвд хандана уу. Бүтээгдэхүүнийг задалж болохгүй. Бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгч 
бие даан засварлаж чадах дотоод хэсгүүд агуулаагүй болно. Дотоод хэсгүүд нь арчилгаа, тослогоо шаардахгүй болно.

12. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Ажиллах хүчдэл: 			   230 В, 50 Гц, 1А
Уусмал агуулах савны хамгийн их эзлэхүүн: 	 8 мл
Уусмал агуулах савны хамгийн бага эзлэхүүн:	 2 мл
Бөөмсийн хэмжээ (MMAD): 		  ойролцоогоор 3,16 микрон
				    Бөөмсийн % < 5 микрон - 70%-с дээш
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Утлагын хурд: 			   0,4 мл/мин
Утагч камерын үлдэгдэл хэмжээ: 		  1 мл
Дуу шуугианы түвшин: 		  54 dB
PRO-110 жин: 			   1,345 кг (дагалдах хэрэгсэлгүйгээр)
				    1,562 кг (дагалдах хэрэгслийн хамт)
PRO-115 жин:			   1,510 кг (дагалдах хэрэгсэлгүйгээр)
				    1,786 кг (дагалдах хэрэгслийн хамт)
Хамгийн их даралт: 		  2,2 бар
PRO-110 хэмжээ: 			   137 x 173 x 96 мм
PRO-115 хэмжээ: 			   224 x 112 x 170 мм
Ажиллах горим: 			   30 минут ажиллуулах / 30 минут амраах
Ашиглах нөхцөл:			   Температур: хамгийн багадаа +10 °C – хамгийн ихдээ +40 °C
				    Чийгшил: хамгийн багадаа 10% RH – хамгийн ихдээ 95% RH
				    Агаар мандлын даралт: 700 hPa – 1060 hPa
Хадгалах нөхцөл:			   Температура: хамгийн багадаа -25 °C – хамгийн ихдээ +70 °C
				    Чийгшил: MIN 10% RH – MAX 95% RH
				    Агаар мандлын даралт: 700 hPa – 1060 hPa

Ажиллах хугацаа: 
Бүтээгдэхүүнийг өдөрт 2 удаа 5 минутаар 23°С өрөөний температурт 2 мл физиологийн уусмал шүршиж ашиглаж байснаар тооцон ажиллах 
хугацааг гаргав. 
Компрессор (үндсэн блок): ≥ 10 жил (эсвэл ~ 1000 цаг)
Утагч, агаарын хоолой, гуурс, амьсгалын аппаратын хамрын цорго, маскууд – 1 жил
Агаарын шүүлтүүр – 60 хоног

	 дугаар зэргийн цахилгаан цохилтын хамгаалалт
	 Утагч, гуурс ба ВF төрлийн маскууд
	 Бүтээгдэхүүн нь шингэн үсрэхээс хамгаалагдаагүй.
	 Бүтээгдэхүүн нь 30 минутаас илүү хугацаагаар ажиллах ёсгүй ба түүний дараа 30 минут амрах хэрэгтэй.

Дээр заасан үзүүлэлтүүд нь багцаа үзүүлэлтүүд ба шатамхай бодисын биет чанараас (температур, зуурамтгай чанар, нягтаршил) хамааран 
өөрчлөгдөж болно.
Техник тодорхойлолт болон бүтээгдэхүүний загварыг урьдчилан мэдэгдэлгүй сайжруулах зорилгоор өөрчилж болно.  

13. СТАНДАРТЫГ НИЙЦЭЛ
Эрүүл мэндийн цахилгаан төхөөрөмж EN 60601-1-н аюулгүй байдлын стандартууд. Европ стандарт EN 60601-1-2-г хангасан цахилгаан 
соронзон нийцэл. Эрүүл мэндийн хэрэгслийн ЕС 93/42/EEC удирдамжийн дагуу эрүүл мэндийн IIa дугаар зэргийн бүтээгдэхүүн. Энэхүү 
бүтээгдэхүүн нь ЕС 93/42/EEC (Эрүүл мэндийн хэрэгслийн удирдамж) удирдамж болон Европын стандарт EN 13544-1:2007+A1:2009-ийн 
шаардлагыг хангасан. Амьсгалын замын эмчилгээний төхөөрөмж – Хэсэг 1: Амьсгалын тогтолцоо ба тэдгээрийн бүрдэл хэсгүүд. 

14. БАТАЛГАА
Баталгааны хугацаа нь бүтээгдэхүүнийг худалдан авснаас хойш 3 жил байна. 
Ашиглалтын гэмтэлтэй (шүршигч, агаарын хоолой, гуурс, амьсгалын аппаратын хамрын цорго, маскууд, агаарын шүүлтүүр) бүрдэл хэсгүүд 
болон бүтээгдэхүүний хайрцаг, хадгалах уутанд энэхүү баталгаа хамаарахгүй болно.
B.Well компанийн зөвлөснөөс өөр сүлжээний адаптераар дамжуулан цахилгаан сүлжээнд холбогдсоноос үүдэн гарсан болон өндөр 
хүчдэлээс үүссэн гэмтэлд баталгаа хамаарахгүй. 
Хэрвээ үнэгүй засвар үйлчилгээ үзүүлэх хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл илэрсэн бол эвдрэлтэй бүтээгдэхүүнийг засварлана. Засварлах 
боломжгүй тохиолдолд шинээр солино.
Үйлдвэрлэсэн хугацааг бүтээгдэхүүний уланд байрлах серийн дугаарт бичсэн: эхний 2 тоо  – долоо хоногийн дугаар, дараагийн 2 тоо  – 
үйлдвэрлэсэн оны сүүлийн орнууд.
Бүтээгдэхүүнээс бусад тусад нь худалдан авсан бүрдэл хэсгийн үйлдвэрлэсэн хугацаа нь наалт дээр LOT бүлгийн дугаар дотор байгаа: эхний 
2 тоо – долоо хоногийн дугаар, дараагийн 2 тоо – үйлдвэрлэсэн оны сүүлийн орнууд.

15. ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТАЙЛБАР:
АШИГЛАХААС ӨМНӨ ЗААВАРТАЙ 
САЙН ТАНИЛЦАНА УУ

АХУЙН ЦАХИЛГААН ХЭРЭГСЭЛТЭЙ 
ХАМТ ХАЯЖ БОЛОХГҮЙ
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Сүүлчийн хувилбар 2021-W06

1. УДИРТГАЛ
Хүндэт худалдан авагч танд B.Well компаний PRO-110 / PRO-115 загварын даралтат утлагын аппарат худалдан авсанд баяр хүргэе. B.Well 
компанийн утлагын аппаратууд нь найдвартай байдлаараа бусдаас ялгардаг. Даралт нь агаарын хүчтэй урсгалыг тусгай хоолойд хүргэдэг. 
Агаарын урсгал нь эм бэлдмэлийг хамгийн жижиг бөөмст хуваадаг. Энэ байдлаар маск эсвэл гуурсаар дамжин эм бэлдмэл өвчтөний 
амьсгалын замд очих болно.
Энэхүү аппарат нь чанарын өндөр түвшиний материалаар хийгдсэн бөгөөд үндэсний болон олон улсын аюулгүй байдлын стандартыг 
хангасныг B.Well компани баталж байна.
Гуурс нь эрүүл мэндийн хэрэгсэл учир зөвхөн эмчийн зааврын дагуу хэрэглэх шаардлагатай.
Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө Хэрэглэх заавартай сайтар танилцаж зааврын дагуу ашиглана уу. 

2. ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАХ
Таны утлагын аппарат нь багтраа, уушгины архаг өвчин болон бусад амьсгалын замын өвчнийг аэрозолийн эм хэрэглэн эмчлэх үед ашиглах 
зориулалттай. Таныг эм бэлдмэл хэрэглэхдээ энэхүү аппаратыг ашиглаж болох, зөвшөөрсөн эсэхийг өөрийн эмч эсвэл эмийн санчтай 
зөвлөлдөхийг хүсье. Эмчилгээний төрөл, тун болон горимыг сонгох үедээ эмчийн болон эрүүл мэндийн ажилтны зааврыг дагаарай.
Гуурсны үйлчлэх механизм нь эм бэлдмэлийг тархаан шүршихэд үндэслэсэн. Аэрозолийн зохицлыг авснаар эм нь амьсгалын тогтолцооны 
бүхий л хэсэгт хурдан хүрч эмчилгээний үр нөлөөг үзүүлдэг.
5 микроноос бага бөөмсийн аэродинамик хэмжээ нь амьсгалын доод замд хүрч үр дүнтэй эмчилгээг гүйцэтгэдэг.

3. ГАЖ НӨЛӨӨ БА ХОРИГЛОХ ЗААЛТ
Утлагын аппаратны эмчилгээний үеэр хэрэглэхийг хориглох эм бэлдмэл: 

	 Нүдэнд харагдахуйц хэсгүүд агуулсан бодис, уусмал (ургамлын ханд, уусмал, ханд гэх мэт). Амьсгалын замын фракцын бөөмсөөс том 
хэмжээтэй нүдэнд харагдахуйц бөөмс. Эдгээрийг утлагаар хэрэглэх нь эрүүл мэндэд хортой;

	 Тос, тослог агуулсан уусмалууд (ялангуяа эфирийн тос). Тосны бөөмс нь амьсгалын доод замд хүрснээр бага хэмжээний хальс үүсгэж 
«тослог уушгины үрэвсэл» үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг;

	 Агаар, хүчилтөрөгч болон азотын исэлтэй харилцан харьцахад хурдан шатамхай, галын аюултай мэдээ алдуулах бодис;
	 Үнэрт бодис.

Бүтээгдэхүүнийг энэхүү хэрэглэх зааварт заасны дагуу болон эмчийн зааврын дагуу ашиглана уу.
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХААРУУЛГА:
Энэхүү гарын авлага болон бүтээгдэхүүн нь эмч эсвэл эрүүл мэндийн ажилтны зөвлөгөөг орлож чадахгүй болно. Энэхүү баримт бичигт 
байгаа мэдээлэл эсвэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг бие даан оношилгоо хийх, эмчилгээ хийх эсвэл эм сонгоход ашиглаж болохгүй.  Хэрвээ 
танд эрүүл мэндийн аливаа асуудал байгааг эсвэл байгаа гэж таамаглаж байгаа бол яаралтай эмчид хандана уу.

4. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАР
Хэрэглэхийн өмнө заавартай сайтар танилцана уу. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хугацааны туршид зааврыг дагаж мөрдөнө үү. 
Энэ бүтээгдэхүүн нь зөвхөн амьсгалын замын эмчилгээнд зориулагдсан. Бүтээгдэхүүнийг  энэхүү хэрэглэх зааварт заасны дагуу болон 
эмчийн зааврын дагуу ашиглана уу. Аливаа бусад хэрэглээг буруу гэж үзэх тул аюултай.
Энэхүү бүтээгдэхүүн  нь агаар, хүчилтөрөгч, азотын исэлтэй харьцахад шатамхай бодистой хамт хэрэглэхэд тохиромжгүй.
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь мэдээ алдуулах болон уушгины агааржуулалтын үед ашиглахад тохиромжгүй юм.
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүнийг зүй зохисгүй ашигласнаас үүсэх гэмтэл, түүнчлэн бүтээгдэхүүнийг  аюулгүйн стандартад нийцээгүй эрчим 
хүчний холболтод холбоход үүсэх гэмтэлд хариуцлага хүлээхгүй.

Утлагын аппарат ашиглах үеийн дагаж мөрдөх зүйлүүд
B.Well PRO-110 ба PRO-115 загварын даралтат утлагын аппарат нь түүгээр дамжуулан хэрэглэж болох бүх эм бэлдмэл тохиромжтой.
Эм бэлдмэлийн төрөл, тун, горимыг зөвхөн эмчлэгч эмч тогтооно.
Эмчилж буй өвчнөөс хамааран таны эмчийн заасан хоолойг сонгон ашиглана уу. Амьсгалын замын эмчилгээнд зориулсан хоолойг хамраар 
дамжуулан эмчлэх үед ашиглах бол эмчлэгч эмчийн зааврын дагуу ашиглана уу. Хоолойг хамарт хэзээ ч битгий хийгээрэй. Хамгийн ойр 
байхаар байршуулна.
Эм бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө гуурсанд хийж хэрэглэхэд хориглох зүйл байгаа эсэхийг шалгаарай.  

 АНХААРУУЛГА:
	 Хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн уусмалын хүчинтэй хугацааг анхааралтай шалгаарай. Хүчинтэй хугацаа дууссан уусмалыг хэрэглэж болохгүй.
	 Халдвар тархалтаас зайлсхийхийн тулд өөр өөр өвчтөнд адил хэрэгслийг ашиглахыг зөвлөдөггүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг  хэрэглэх бүртээ бүрдэл хэсгүүдийг цэвэрлэн ариутгаж байх шаардлагатай бөгөөд хэрэв та бүрдэл хэсгүүдийг анх удаа 
ба / эсвэл урт хугацааны хадгалалтын дараа ашиглах бол хэрэглэхийн өмнө цэвэрлэж ариутгана уу! Бүрдэл хэсгүүдийг сайтар ариутгаж, 
хатаасны дараа цэвэр газар хадгалах хэрэгтэй.

	 Бүтээгдэхүүн болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг энэхүү зааврын 9 дүгээр заалт “Цэвэрлэгээ, арчилгаа ба хадгалалт”-д заасны дагуу 
цэвэрлэх шаардлагатай.

	 Гуурс, хоолой болон бүрдэл хэсгийг цэвэрлэж эм бэлдмэл, цэвэрлэгээний шингэн үлдсэн эсэхийг шалгаарай. Гуурс, хоолой, агаарын 
хоолойд цэвэрлэгч шингэн үлдээж болохгүй.

	 Гуурс, хоолой болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг богино долгионы шарах шүүгээ, сэнс эсвэл бусад ахуйн цахилгаан хэрэгслээр хатааж 
болохгүй.

	 Гуурс, хоолойг ашиглах үед бүтээгдэхүүний  агааржуулах нүхийг хаахгүй байна уу. Гуурс, хоолойг ашиглах үедээ түүнийг хөнжил, алчуур 
болон бусад зүйлсээр бүтээж болохгүй. Энэхүү агааржуулагч нүхийг хаасан байдлаар хэзээ ч бүтээгдэхүүнийг  байршуулж болохгүй. 

	 Бүтээгдэхүүнийг хүүхдийн хүрэхгүй газар байршуулах хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүн нь жижиг хэсгүүдийг агуулдаг ба тэдгээрийг бага насны 
хүүхдүүд залгих аюултай. Хүүхэд залгуур, агаарын хоолойд орооцолдож боогдох аюултай. Хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 
бүтээгдэхүүнийг  зөвхөн насанд хүрэгсдийн хамт ашиглах боломжтой.

	 Бүтээгдэхүүнийг хорт уур эсвэл нисэгч бодисуудын нөлөөлөлд автуулахгүй байхыг анхаарна уу.
	 Шингэн агуулах хэсэгт 8 мл илүү эм бэлдмэлийн уусмалыг хийж болохгүй.
	 Хэрэглэх үедээ хоолойг 45 градусаас илүү налуу байршуулж болохгүй. Мөн сэгсэрч болохгүй.
	 Хадгалах болон хоолойг ашиглах үедээ агаарын хоолойг нугалж болохгүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг унагаж, гэмтээж болохгүй.
	 Агаарын шүүлтүүрийн тагийг хааж болохгүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг зөвхөн хүн ашиглах ёстой. Түүнийг зөвхөн зааврын дагуу ашиглана уу.

Цахилгаанд цохиулах аюул
	 Зөвхөн жинхэнэ бүрэлдэхүүн, дагалдах хэрэгслийг ашиглана уу.
	 Бүтээгдэхүүн нь шингэн зүйл нэвтрэхээс хамгаалагдаагүй учир норгож болохгүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг нойтон, чийгтэй гараар барьж болохгүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг байгалийн үзэгдлүүдийн нөлөөнөөс хамгаалах хэрэгтэй.
	 Бүтээгдэхүүнийг цэвэрлэхийн өмнө түүнийг унтрааж цахилгаанаас салгах хэрэгтэй.
	 Эмчилгээг дууссан даруйд сүлжээнээс салгах хэрэгтэй.
	 Ажиллаж байх үед шүршигчийг салгаж болохгүй.
	 Бүтээгдэхүүнийг тэгш, бат бөх гадаргуу дээр байршуулан ашиглана.
	 Бүтээгдэхүүнийг усанд хийж болохгүй.
	 Сүлжээний утас, залгуур гэмтэлтэй тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болохгүй. Сүлжээний утсыг зөвхөн эрх бүхий үйлчилгээний төв 
дээр солиулах хэрэгтэй.

	 Сүлжээний утсыг халуун гадаргууд хүргэж болохгүй.
	 Цахилгаанаас салгахын тулд сүлжээний утас эсвэл багажаас татаж болохгүй.
	 Энэхүү бүтээгдэхүүний засварыг зөвхөн B.Well компанийн санал болгосон үйлчилгээний төвөөр гүйцэтгүүлнэ. Энэхүү нөхцөлийг дагахгүй 
байх нь бүтээгдэхүүнийг  аюултай байдалд оруулна.

Бүтээгдэхүүнийг зөв үйл ажиллагаанд Европын стандартад заасан дээд хязгаараас хэтэрсэн цахилгааны соронзон гажилт нөлөөлөх 
боломжтой.
Хэрвээ энэхүү бүтээгдэхүүнд өөр цахилгаан багаж нөлөөлөх бол өөр газар байршуулж өөр залгуурт залгана уу.
Байдал засагдаагүй бол 11 дүгээр хэсэг  “Боломжит эвдрэлийн хүснэгт”-ийг уншина уу.
Бүтээгдэхүүний корпусыг задалж болохгүй.
Бүтээгдэхүүнийг цахилгаанд залгахын өмнө багажны цахилгаан заалт цахилгаан сүлжээний үйл ажиллагааны хүчдэлд тохирч байгаа эсэхийг 
шалгана уу. Сүлжээний үйл ажиллагааны хүчдэлийн хэмжээг шүршигчийн уланд заасан байна.  Хэрвээ хоолойн уланд заасан сүлжээний үйл 
ажиллагааны хүчдэл нь цахилгаан сүлжээний хүчдэлтэй нийцэхгүй бол асуудлыг мэргэжилтэнд хандан шийдвэрлүүлнэ үү.
Ерөнхийдөө уртасгагч болон гурван залгуур ашиглахгүй байхыг зөвлөж байна. Хэрвээ хэрэглэх шаардлага гарвал аюулгүйн стандартад 
заасан төрлийг ашиглана уу.
Бүтээгдэхүүнийг энэхүү зааврын дагуу угсарна. Буруу угсралт нь хүн, амьтан эсвэл эд зүйлсэд гэмтэл учруулж магадгүй. Энэ тохиолдолд 
гарсан хохиролд үйлдвэрлэгч хариуцлага хүлээхгүй.
Хэрвээ та бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглахгүй гэсэн шийд гаргавал мөрдөгдөж буй дүрмийн дагуу түүнийг устгах хэрэгтэй.
Унтраахад хялбар байхаар бүтээгдэхүүний тохируулна уу.

5. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗУРАГ БА ТҮҮНИЙ ҮНДСЭН ХЭСГҮҮД
1  Бүтээгдэхүүний корпус
2  Унтраалга
3  Агаарын хоолойн  

       холбогч
4  Шүүлтүүрийн таг
5  Хоолойн бариул
6  Агааржуулагчийн  

       нүхнүүд

Иж бүрдэл
Бүрдэл хэсгүүд PRO-110 PRO-115 Бүрдэл хэсгүүд PRO-110 PRO-115

  

1. Эрүүл мэндийн 
амьсгалын 

аппарат
1 ширхэг 1 ширхэг 7. Хүүхдийн 

маск 1 ширхэг 1 ширхэг

2. Basic хоолой 1 ширхэг 1 ширхэг 8. Нярай 
хүүхдийн маск   – 1 ширхэг

3. Агаарын 
хоолой 1 ширхэг 1 ширхэг 9. Шүүлтүүрийн 

багц 5 ширхэг 5 ширхэг

4. Гуурс 1 ширхэг 1 ширхэг 10. Хадгалах 
цүнх 1 ширхэг 1 ширхэг

5. Амьсгалын 
аппаратын 

хамрын цорго
1 ширхэг 1 ширхэг

 

11. Хэрэглэх 
заавар 1 ширхэг 1 ширхэг

6. Насанд 
хүрэгсдэд 

зориулсан маск
1 ширхэг 1 ширхэг 12. Наалтууд   – 2 ширхэг

Утагч хэсэг буюу хоолой
Вентурийн үр нөлөөний тусламжтайгаар хүрээлэн буй орчны агаар 2  агаар оруулагч 
нүхээр дамжин 1  хоолойн тагны хэсэгт очиж даралтаар 3 , ирж байгаа агаартай нэгдэн  
утах хурдыг нэмэгдүүлж амьсгалах хугацааг багасгадаг 4 .

6. БҮТЭЭГДЭХҮҮН АШИГЛАХЫН ӨМНӨ БЭЛТГЭХ
Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх бүртээ тээвэрлэлт эсвэл хадгалалттай холбоотой үүссэн байх 
магадлалтай эвдрэл гэмтлийг шалгаж байна уу. 
Амьсгалын аппаратын эмчилгээг хийхдээ амьсгалах замуудыг хамхиж, эмчилгээний үйл явцыг 
илүү үр дүнтэй болгох үүднээс ширээний ард (буйдан биш) тэгш сууна. 
Бүрдэл хэсгүүдийг зөвхөн нэг л хүн хэрэглэх ёстой ба нэг бүрдэл хэсгийг өөр бусад хүмүүстэй 
хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй.

	 Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө гараа сайтар угаана уу.
	 Бүтээгдэхүүн болон түүний бүрдэл хэсгүүдийг хайрцгаас гаргана. Илт гэмтэл, доголдол байгаа эсэхийг шалгаж багажийн корпуст хагарал 
гарч доторх цахилгаан хэсгүүдийг ил гаргасан эсэхийг шалгана. Бүрдэл хэсгийн бүрэн байдлыг шалгана.

	 Хоолой, гуурс, цорго, хамрын цорго, нүүрний маск (хэрвээ түүнийг анх удаа эсвэл удаан хугацаанд хэрэглээгүй эсвэл олон хүн зэрэг 
хэрэглэж байсан бол)-ийг цэвэрлэж ариутгана.  Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө 9 дүгээр заалт “Цэвэрлэгээ, арчилгаа ба хадгалалт”-д 
заасны дагуу цэвэрлэнэ үү.

	 Хоолойг тэгш, бат бөх гадаргуу дээр байршуулж хоолой, дагалдах хэрэгслүүд болон унтраалгын товчлуурыг ашиглахад эвтэй байхаар 
байрлуулна.

Бүтээгдэхүүн хэрэглэхийн өмнө:
	 Бүх хэсгүүдийг зохих ёсны дагуу холбосон эсэхийг шалгах;
	 Агаарын шүүлтүүр нь шүүлтүүрийн тагны дотор байршсан 
эсэхийг шалгах;

	 Агаарын шүүлтүүр цэвэр эсэхийг шалгах (хэрвээ агаарын 
шүүлтүүр нь өнгөө өөрчилсөн бол эсвэл удаан хугацаанд 
ашигласан бол түүнийг солих шаардлагатай).

Утагчийг бэлтгэх
1.	Утагчийг онгойлгох, тагийг цагийн зүүний эсрэг эргүүлэх. 
2.	Утагч дотор диффузорыг зөв байршуулсан эсэхийг баталгаажуулах.
3.	Эмчийн бичиж өгсөн эм бэлдмэлийг эмийн саванд шаардлагатай хэмжээгээр хийнэ.
4.	Утагчийн хоёр хэсгийг нийлүүлэн тагийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж утагчийг хаана. Утагч хэсэг сайн хаагдсан 

эсэхийг шалгаарай.
 АНХААРУУЛГА!  Уусмал агуулах сав нь 2-оос 8 мл шингэнийг багтаана. Уусмал агуулах саван дээр түвшинг заасан байгаа. 
Түүнийг эм бэлдмэлийн хэмжээг үнэлэхэд ашиглана.

Агаарын хоолойг холбох
Агаарын хоолойг агаарын хоолойн даралтын холбогчид холбоно. Агаарын нөгөө төгсгөлийг агаарын хоолойн утагчийн 
холбогчид холбоно. Агаар алдахаас зайлсхийн агаарын хоолойг сайн холбосон эсэхийг шалгана.

 АНХААРУУЛГА! Агаарын хоолойг холбох үедээ эмийг асгахгүй байхад анхаарна уу. Утагчийг босоо 
байрлалд барина уу.  
Маск эсвэл гуурсыг утагчид холбоно.
	 Унтраалга унтарсан гэх «О» тэмдэг дээр байгаа эсэхийг шалгана.
	 Сүлжээний утсыг цахилгааны залгуурт холбоно уу. Үүний өмнө цахилгаан сүлжээ нь бүтээгдэхүүний үйл 
ажиллагааны хүчдэлтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгана.

	 Бүтээглэхүүнийг асаана – «I» байрлалд тавина.

7. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЖИЛЛАХ ДҮРЭМ
Утагчийг босоо байрлалд барина.

 АНХААРУУЛГА! Утагчийг 45 градусаас илүү налуу байрлуулж болохгүй. Хэрвээ налуу өнцөг 45 градусаас хэтэрвэл эм бэлдмэл ам уруу 
урсан орох магадлалтай.

Унтраалга дээр дарж “I” байрлалд оруулна. Даралт асаж утлага эхэлнэ.
Амьсгалын эмчилгээг Таны эмчлэгч эмчийн зааврын дагуу хийнэ.  Эмчийн заасан цоргыг ашиглана.

 АНХААРУУЛГА! Амьсгалж буй аэрозолийн температур нь тухайн орчин болон эмийн уусмалын температураас хамаарах болно. Хэрвээ 
уусмалыг хөргөгчид хадгалж байсан бол хэрэглэхийн өмнө түүнийг 16-20°С болгох хэрэгтэй. 

Амны гуурсыг ашиглах: 
Амны гуурсыг амандаа хийж хэвийн амьсгалаарай.
5-аас дээш насны хүүхэд болон насанд хүрэгсдийн амьсгалын доод замын өвчинг эмчлэхэд соруулыг ашиглахыг зөвлөж байна.

Маскийг ашиглах: 
Таны хамар, амийг хааж байхаар маскийг байршуулан эм бэлдмэлийг амьсгалж эхэлнэ. Маскаараа амьсгална. Амьсгалын дээд замын өвчинг 
эмчлэхэд маскийг ашиглахыг зөвлөж байна. Энэ нь хамрын хөндий, залгиур, хоолой болон мөгөөрсөн хоолойд хүрч чаддаг. 1-ээс 5 насны 
хүүхдүүдэд хүүхдийн маск хэрэглэхийг зөвлөж байна. 1 хүртэл насны хүүхдүүдэд нярай хүүхдийн маскийг хэрэглэхийг зөвлөнө.
Амьсгалын эмчилгээг дууссаны дараа аппаратыг унтрааж унтраалгыг “О” байрлалд байршуулан цахилгаан сүлжээнээс салгана. 
Утагч болон бүрдэл хэсгүүдийг 9 дүгээр заалт “Цэвэрлэгээ, арчилгаа ба хадгалалт”-д заасны дагуу цэвэрлэнэ. Агаарын хоолойд өтгөрөлт 
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